


 Аппарат "ТГС-7А" представляет собой устройство, 
выполненное в прочном пластиковом корпусе. Внутри корпуса 
размещены: электронный микропроцессорный блок управления 
аппаратом, генератор синусоидальных колебаний. Аппарат 
предназначен для домашнего использования.
 Аппарат состоит из генерирующей синусоиду цепи с АПЧ, 
которая создает ток с частотой от 250 до 400 кГц, и резонансного 
контура, автоматически настроенного на  частоту катушки. 
 На корпусе аппарата имеется кнопка включения с 
индикатором (1), кнопка  переключения мощности с двумя 
индикаторами (2), кнопка переключения формы поля с индикатором 
(3), кнопки  управления таймером (4), над каждой расположен 
светодиодный индикатор. Справа на панели, имеется индикатор 
"отсутствия поля" (5). Появление  светодиодной индикации "отсутствие 
поля" (5), укажет на наличие неисправности. В нижней части лицевой 
панели, расположен таймер прибора (4), состоящий из четырех кнопок 
и индикаторов, соответствующих времени таймера: 5,15,30,60 мин. В 
передней части корпуса аппарата, имеется разъем  для подключения 
катушки (6). Для подключения питания, имеется сетевой кабель (7). 

  Подключите прибор в розетку сети 220В. Нажмите кнопку  
включения генератора (1), обозначение “ВКЛ”. Индикатор над 
кнопкой укажет наличие питания сети. Генератор подключен к сети и 
готов к работе.



  Штекер катушки имеет помеченный белой краской паз. 
Его необходимо совместить с соответствующим выступом гнезда.
Вставьте в разъем генератора (6) штекер катушки. Выберите 
кнопкой (2) необходимую мощность (min-max) катушки. 
Индикаторы укажут выбранный режим. Установите кнопкой (3) 
необходимую форму сигнала, стоячая волна или вращающегося 
поля. Индикаторы укажут выбранный режим.
 Выставьте нужный период времени работы генератора с 
помощью кнопок таймера (4).Индикаторы укажут на выбранный 
режим: 5,15,30,60 мин. При подключенной катушке, должен 
погаснуть красный светодиодный индикатор "нет поля" (5).



Тольяттинскии генератор синуса с автоматической подстройкой частоты "ТГС-7А" 
изготовлен и принят в соответствии с требованиями   ТУ 27.90.40-001-45309611-2021, ТР ТС 
004/2011, ТР ТС 020/2011) и признан годным для эксплуатации. Декларация соответствия  
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.42111/23.

* Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата при 
условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения.

* Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня продажи.
* Гарантийное обслуживание обеспечивает ООО "ТГС" при предъявлении 

паспорта с отметкой о приобретении и датой продажи.
* В случае выхода прибора из строя не по вине потребителя в течение 

гарантийного срока аппарат ремонтируется или заменяется за счёт изготовителя при 
предъявлении паспорта с отметкой о приобретении и датой продажи.

* При необходимости гарантийной замены или ремонта аппарата следует 
обращаться по месту его приобретения.

* Гарантийные обязательства прекращаются, из-за наличия следов 
повреждения

* В случае выхода из строя аппарата, его необходимо отправлять в комплекте 
с катушками, которые вы использовали.

Аппараты серии ТГСп (антипаразит) и ТГС оказывают оздоровительное 
воздействие и не являются медицинскими изделиями (по смыслу статьи 38 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»).

Оздоровительное воздействие аппаратов не подменяет традиционные способы 
и схемы лечения. Для достижения эффекта рекомендуется консультация 
специалиста.

ООО «ТГС» г. Тольятти, ул. Ярославская д. 8, оф. 205 
Бесплатный тел: 8 (800) 55-00-151  Телефон:8 (937) 64-52-646 
E-mail: tgs63@bk.ru
Сайт: https://implovit.ru/


